
หมายเหตุ : 1. ถุงเก็บน้ำ ทอออกซิเจน ที่เปดปาก และทางเดินหายใจ เปนแบบใชแลวทิ้ง

      2. เมื่อฆาเชื้อถุงชวยหายใจโดยใชหมอนึ่งฆาเชื้อ

  - เวลาในการฆาเชื้อคือ 15 นาที เมื่อตั้งอุณหภูมิเปน 121 องศาเซลเซียล

  - เวลาในการฆาเชื้อคือ 5 นาที เมื่อตั้งอุณหภูมิไวที่ 134 องศาเซลเซียล

  - อุปกรณสามารถฆาเชื้อได 20 ครั้งเปนสวนใหญ

1 ขั้นแรกดึง NRV ออกจากถุงชวยหายใจ
2 เปดฝาครอบวาลวดานลาง

3 ถอดวาลวดานลางออก
4 ใสชิ้นสวนทั้งหมดลงในภาชนะเพื่อฆาเชื้อ

www.JiA1669.com
การฆาเชื้อของเครื่องชวยหายใจดวยการใชมือบีบแบบซิลิโคน


